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 ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 250437-24 от 19.12.2024. 
 

Наименование образца испытаний*: Порошковая краска ОХТЭК – 1 АБ 

Изготовитель*: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЛАТУ". Место нахождения и 

адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 198517, РФ, г. 

Санкт-Петербург, вн.тер.г. город Петергоф, ул. Новые Заводы, д.56, к. 3, стр.1 

Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЛАТУ". Место нахождения: 

198517, РФ, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. город Петергоф, ул. Новые Заводы, д.56, к. 

3, стр.1 

Заказчик: ООО "ТАЛАТУ". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 

198517, РФ, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. город Петергоф, ул. Новые Заводы, д.56, к. 

3, стр.1 

На соответствие требованиям*: На соответствие заявленных изготовителем свойств 

Заявка: № 250178 от 13.11.2024 

Дата поступления образца: 13.11.2024 

Дата проведения испытаний: с 13.11.2024 по 19.12.2024 

Результаты испытаний: Результаты испытаний представлены с указанием единиц измерений, 

применяемых в Международной системе единиц, принятые Генеральной конференцией по мерам 

и весам (см. Приложение к протоколу) 

 

Описание образца, место осуществления лабораторной деятельности, условия проведения испытаний 
(при наличии) приведены в Приложении к протоколу.   

Результаты испытаний распространяются только на предоставленный Заказчиком образец. Копирование 

и перепечатка протокола без письменного разрешения Центра запрещена. 

Информация, предоставленная в Приложении к протоколу испытаний, является конфиденциальной, 

доступна только Заказчику (Заявителю) и не подлежит разглашению третьим лицам. 

Центр несет ответственность за всю информацию, предоставленную в протоколе испытаний, кроме 

предоставленной Заказчиком. Информация, предоставленная Заказчиком отмечена (*). 
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Описание образца: 

Сведения об упаковке: Пакет 
Сведения о маркировке: Дата изготовления: 05.11.2024 
Срок годности и условия хранения: Срок годности краски: не менее 24 мес., в сухом 

хорошо проветриваемом помещении при температуре не выше 25 градусов Цельсия. Срок 

годности покрытия не огранчен. 
Состав: Смолы, наполнители,функциональные добавки, пигменты 

Место осуществления лабораторной деятельности: 117418, Россия, г. Москва, Нахимовский 

проспект, д.31 

Результаты   испытаний: 

Наименование показателя ед. изм. Норма по НД/НПА Фактическое  

значение 

НД на метод 

испытаний 

Антибактериальная активность в отношении Esherichia coli 

Количество жизнеспособных 

бактерий (Контроль сразу 

после посева) 

КОЕ/см2 - 5,7·102 ISO 22196:2011 

Количество жизнеспособных 

бактерий (Контроль через 

24 ч) 

КОЕ/см2 - нет роста ISO 22196:2011 

Количество жизнеспособных 

бактерий (Тест-

поверхность через 24 ч) 

КОЕ/см2 - нет роста ISO 22196:2011 

Антибактериальная 

активность 

- не менее 1 100 ISO 22196:2011 

Антибактериальная активность в отношении Staphylococcus aureus 

Количество жизнеспособных 

бактерий (Контроль сразу 

после посева) 

КОЕ/см2 - 2,0.104 ISO 22196:2011 

Количество жизнеспособных 

бактерий (Контроль через 

24 ч) 

КОЕ/см2 - нет роста ISO 22196:2011 

Количество жизнеспособных 

бактерий (Тест-

поверхность через 24 ч) 

КОЕ/см2 - нет роста ISO 22196:2011 

Антибактериальная 

активность 

- не менее 1 100 ISO 22196:2011 

 

Конец протокола 


